z7petls

BENGATEST

ANTIGEN COLORAT ROZ-BENGAL, ACIDIFIAT $i TAMPONAT
PENTRU DIAGNOSTICUL SEROLOGIC AL BRUCELOZEI
PRIN REACTIA DE AGLUTINARE RAPIDA PE LAMA

COMPOZITIE
Suspensie concentratd de Brucella abortus (tulpina Weybridge 99), inactivatd prin caldurd si fenol

(0,5%), dispersata in tampon acid si colorata cu Roz Bengal.

INDICATII
Diagnosticul serologic al brucelozei (determinata de Brucella melitensis, abortus si suis) prin reactia de

aglutinare rapida pe lama.

MOD DE UTILIZARE

Materiale
Pipeta automata cu varfuri de unica utilizare capabile sa distribuie volume de 25-30ul.

) Picurator calibrat la 30pl pentru a ajuta la distribuirea antigenului (un picurator calibrat este inclus
in pachetul produsului BENGATEST). ATENTIE: Daca utilizati un volum de proba diferit decat 30ul, va

recomandam sa utilizati o pipetd automata.

Reagentii
Serul/serurile de testat si antigenul trebui depozitate la +2°C - +8°C si se aduc la temperatura camerei

cu 30 - 60 de minute Tnaintea utilizarii.

Martori de control
Includeti un ser pozitiv si un ser negativ intr-o serie de sero-aglutinare ca martori de control pentru

activitatea antigenului.

Procedura
Este esential s3 fie utilizate doua volume egale, din serul de testat si antigen pentru a se efectua testul.

. Plasati o picatura de 25-30ul din fiecare ser de testat pe placa.
. Agitati usor flaconul de antigen si puneti un volum egal langa fiecare din seturi. Puteti utiliza un
picurator calibrat inclus in pachetul produsului BENGATEST pentru a distribui 30ul.Recomandam

urmarirea ghidului privind Bunele Practici de Laborator la utilizarea picuratorului calibrat.

. Cu grija, amestecati antigenul cu serul.

. Agitati usor la temperatura camerei si cititi rezuitatele dupa 4 minute.
Rezultate

. Lipsa aglutinarii: absenta anticorpilor.

. Aglutinare, chiar si foarte putin:prezenta anticorpilor.

Depozitare

A se pastra la temperaturi intre +2°C si +8°C, protejat de lumina. A nu se congela.

NUMAI PENTRU UTILIZARE IN VITRO.
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BENGATEST

330 reactii

Flacon de 10 ml + 1 picurator
calibrat la 0,03 ml

ANTIGEN COLORAT ROZ-BENGAL,

ACIDIFIAT Sl TAMPONAT PENTRU

DIAGNOSTICUL SEROLOGIC AL BRUCELOZEI
PRIN REACTIA DE AGLUTINARE RAPIDA PE LAMA

A se pastra la temperaturi intre +2°C gi +8°C, protejat de lumina. A nu se congela.

BENGATEST

330 reactii

Flacon de 10 ml + 1 picurator
calibrat la 0,03 ml
Suspensie concentrati de Brucella abortus (tulpina Weybridge 99), inactivata prin caldura si
fenol (0,5%), dispersata in tampon acid si coloratéa cu Roz Bengal.

Agitati inainte de utilizare.
Cititi “Instructiunile de utilizare” cu atentie.

NUMAI PENTRU UTILIZARE IN VITRO.
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BENGATEST (ABGTC)

FLACON DE 100 mi / 100 mi VIAL

Exp:

Conuulter la nolice.
Conserver snire +2°C ef + B°C #t & lobsurité.

Ne pas congeler

Read * Inatrucons for wee”™.
Store betweon +2°C and +8°C, protecied rom kght.
Do not fresze. .o

USAGE IN VITRO / IN VITRO USE
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Bengatest 10 ml vial label
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Cititi prospectul inainte de utilizare.
A se pastra la temperaturi intre +2°C i +8°C,
protejat de lumind. A nu se congela.

Lot:
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